
Инструкция по подготовке имплантации инжектора Accuject Pro c с ИОЛ Luxsmart tm и LuxGood tm

Система имплантации 
AccujectTM   Pro
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Закройте “крылья” загрузочной камеры до 
щелчка. Система готова для имплантации (не 
продвигайте ИОЛ в туннель в настоящее 
время). Передайте инжектор хирургу.

Сразу после имплантации 
необходимо проверить 
правильность расположения 
ориентационных меток: вверху 
справа (А) и внизу слева (В)
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Откройте блистер и перенесите инжектор 
в стерильное поле.

**Амвиск Плюс, ОкуКоат
*БСС - Сбалансированный солевой раствор

ООО «Бауш Хелс»
Россия, 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5.
Тел./факс: +7 495 510 28 79,
www.bauschsurgical.ru
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Затем промойте линзу с обратной стороны картриджа , 
расположив канюлю рядом с силиконовым наконечником 
под защитной стенкой. Картридж и загрузочная камера 
содержат покрытие, которое активируется при 
гидратации. Полное увлажнение всех частей является 
обязательным.
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Увлажните ИОЛ с помощью введения раствора БСС в 
носик картриджа

Щелчок  

Подождите 30 секунд
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Защитная стенка

Защитная стенка

Туннель

Загрузочная камера

Силиконовый плунжер

Картридж

Носик картриджа
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Accuject Pro полностью предзагруженная система 
имплантации шприцевого типа. ИОЛ LuxSmart, 
раствор БСС* и вискоэластик должны находиться при 
температуре не ниже 20С в течении 30 минут до 
имплантации

Введите вискоэластик** в носик картриджа до 
красной линии  
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Неправильно

ПЕРЕД ИМПЛАНТАЦИЕЙ

ИОЛ 
в картридже

ИОЛ в носике 
картриджа

Правильно

Регистрационное удостоверение: РЗН 2023/19487  от 03.02.2023
Набор офтальмологический для катарактальной хирургии в вариантах исполнения 1. LUXGOODTM в составе: 1.1. Линза интраокулярная LUXGOODTM YELLOW. 1.2. Система поставки для имплантации интраокулярных линз (Accuject Pro одноразовая). 1.3. Инструкция по применению. 2. LUXSMARTTM в составе: 2.1. Линза 
интраокулярная LUXSMART TM YELLOW. 2.2. Система поставки для имплантации интраокулярных линз (Accuject Pro одноразовая). 2.3. Инструкция по применению.


